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Rif. MAN 08 Descrizione Tipo strumento

M 2 Misuratore di Glicemia Primario Secondario Indicative

Costruttore Ascensia BRIO Matricola

Campo di 
misurazione 30°C  / 550  mg/dL Ampiezza 

di misuraz. 30°C  / 550  mg/dL
Livello di 
precisione +-1mg/dL Errore max 

ammesso +-10mg/dL Frequenza 
di Taratura trimestrale

Taratura Esterna Interna con procedura

Certificato di taratura originario Si X No

data
Lotto 

striscia
Valore su 
strumento

Laboratorio C NC firma azioni
valore


